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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
UKKYV (zkusebni laborator ¢. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce ¢. D 1396/2024

Druh vzorku: Pitna voda - vystup z Gpravny / vodojemu

Pocet stran protokolu:10

Cislo vzorku: D 1396
Zakaznik: 241100 - 1. stfedisko CS a VDJ

Dablicka 548, 180 00 Praha 8 - Déblice
Datum odbéru: 20.2.2024 9:50
Misto odbéru: KliCov stary vodojem |
Odebral: Holec Milan, UKKV
Datum pfijmu:  20.2.2024 10:55
Datum analyzy: 20.2.2024 - 4.3.2024

Odbér tohoto vzorku je soucasti akreditované zkusebni ¢innosti laboratore.
Odbér vzorku je proveden Oddélenim vzorkovéani pitné vody podle SOP €. VZ-1 vyjma kap. 6.1 a7 6.3, 6.5 a 6.6 a dle
standardniho planu vzorkovani DSPK: B.12.1.

* - takto oznacCené parametry a Cinnosti nejsou v rozsahu akreditace.

L - PouZité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkam a hygienickym limitim uvedenym ve vyhlaSce MZ ¢. 252/2004
Sh. v platném znéni (Pfiloha €. 1) a limitnim hodnotam uvedenym v Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolit(
pesticidd MZ CR.

Legenda zkratek: NMH...nejvySSi mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporu¢ena hodnota, SH...smérna hodnota
Symbol < vyjadfuje vysledek menSi nez mez stanovitelnosti.

Vysvétlivky, misto zkouSeni:

L1 - zkouSka je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

V1t - zkouSka je provedena Oddélenim vzorkovani pitné vody, na misté odbéru (v terénu)

D - takto oznacena stanoveni byla provedena nésledujicimi dodavateli:

ALS Czech Republic, s.r.0. (zkuSebni laborator ¢.1163 akreditovana CIA) W-HAALMS01

Nejistota méfeni je kombinovana rozsifena nejistota (koeficient rozSifeni k=2, coz odpovida hladiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota méfeni zahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN 1SO 29201, bez zahrnuti nizkych po&td.

Vysledky zkouSek se vztahuji ke zkouSenému vzorku.

Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného souhlasu UI(_KV.

kusebni laboratof
g" akreditovana CIA
&. 1247 o
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{
I. \'
Datum vystaveni: 4.3.2024 “@wm-m
Za spravnost protokolu odpovida Ing. Véra Smetanova, referent laboratore - analytik
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha
Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota) L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota
Clostridium perfringens KTJ/100ml SOP €. MB I/11 L1 0 0
intestinalni enterokoky KTJ/100ml SOP ¢. MB 1/8 L1 0 0
Escherichia coli KTI(MPN)/10 | SOP €. MB 1/16 L1 0 0
koliformni bakterie KTI(MPNY10 | SOP €. MB 1/16 L1 0 0
mikroskopicky obraz - P % SOP €. MB 1/12 L1 5 1
abioseston
mikroskopicky obraz - pocet jedinci/ml SOP €. MB 1/12 L1 50 0
organismi
mikroskopicky obraz - Zivé jedinci/ml SOP €. MB 1/12 L1 0 0
organismy
pocty kolonii pfi 22°C KTI/ml SOP &. MB 1/10 L1 200 200 0
pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml SOP €. MB I/10 L1 40 40
1,2-dichlorethan g/l SOP €. SAK-21 L1 3,0 <0,10
amonné ionty mg/l SOP ¢. DV-4 L1 0,50 <0,03
antimon g/l SOP €. SAK-95 L1 10 <1
arsen pg/l SOP €. SAK-95 L1 10 <1
barva mg/l Pt SOP ¢. DV-11 L1 20% 20 2
benzen g/l SOP €. SAK-21 L1 1,0 <0,10
benzo(a)pyren pg/l SOP €. SAK-23 L1 0,01 <0,0005
berylium g/l SOP ¢. SAK-95 L1 2,0 <0,10
bor mg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15 <0,050
bromi¢nany g/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 15% 10 1,2
A
TOC - celkovy organicky uhlik mg/l SOP ¢. SAK-5 L1 15% 5,0 2,90
draslik mg/l SOP ¢. SAK-95 L1 15% 1-10 4,3
dusiCnany mg/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 5% 50 26,3
A
dusitany mg/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 15% 0,1 0,01
A
fluoridy mg/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 15% 15 0,08
A
hlinik mg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 0,20 0,057
hof¢ik mg/l SOP €. SAK-95 L1 15% 20-30 8,2
chlor volny mg/I SOP ¢. DV-23 Vit <0,05
chlore€nany g/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 15% 250 20,7
A
chloridy mg/I SOP €. SAK-30 - ¢éast L1 5% 250 100 23,1
A
chloritany g/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 250 <10,0
A
chlore€nany + chloritany g/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 15% 250 20,7
(suma) A
chrom g/l SOP €. SAK-95 L1 25 <1
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L | L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota

chut’ ° SOP &. DV-27 L1 1 1
chut hodnoceni SOP &. DV-27 L1 prijatelna prijatelna
kadmium g/l SOP ¢. SAK-95 L1 5,00 <0,05
konduktivita mS/m SOP ¢&. DV-9 L1 3% 125 32,7
kyanidy celkové mg/l SOP &. SAK-3 L1 0,050 <0,010
mangan mg/! SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 0,050 0,002
méd’ g/l SOP €. SAK-95 L1 1000 <5
nikl ug! SOP &. SAK-95 L1 15% 20 14
olovo g/l SOP ¢. SAK-95 L1 10 <1
pach ° SOP ¢&. DV-21 L1 1° 1
pach hodnoceni SOP &. DV-21 L1 pijatelny prijatelny
2,4 D (2,4-dichlorfenoxyoctova g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
kyselina)
2,4-DP (dichlorprop) g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,02
2,6-dichlorobenzamid g/l SOP €. SAK-100 L1 3 1,5 <0,01
acetamiprid g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
acetochlor g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
acetochlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
acetochlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
aclonifen g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
alachlor g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
alachlor ESA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 35% 1 0,5 0,0447
alachlor OA g/l SOP €. SAK-100 L1 1 0,5 <0,02
aldrin g/l SOP €. SAK-24 L1 0,03 <0,003
atrazin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
atrazine-2-hydroxy g/l SOP €. SAK-100 L1 2 1 <0,01
atrazin-desethyl g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
atrazine desisopropy!l pg/l SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
atrazin desethyl desisopropyl pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 01 <0,01
azoxystrobin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
bentazon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
bifenox g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,1
Butachlor ESA Hg/l SOP €. SAK-100 L1 01 <0,02
Butachlor OA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
carbendazim g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
clomazone g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
clopyralid g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
clothianidin pg/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
cyanazin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
cyprokonazol g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
cyprosulfamide pg/! SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
diazinon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
difenoconazole g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
DEET - diethyltoluamide g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,1
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L | L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota

desmetryn g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
dieldrin g/l SOP €. SAK-24 L1 0,03 <0,003
diflufenican g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
dichlorvos Hg/l SOP &. SAK-100 L1 01 <0,1
dimetachlor pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 01 <0,01
dimethachlor ESA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 6 3 <0,02
dimethachlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 6 3 <0,02
Dimethachlor CGA 369873 pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 35% 6 3 0,0657
Dimethachlor - suma g/l SOP ¢. SAK-100 L1 35% 12 0,07
metabolitd
dimethenamid g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
dimethenamid ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
dimethenamid OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
dimethoate g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Dimethomorph g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
diuron pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,01
epoxiconazol g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
ethofumesate g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
fenitrothion pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 01 <0,1
fenpropidin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
fenthion g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
fenpropimorph g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,02
fluazinam g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
fluopicolide pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Flufenacet g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
flufenacet ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
flufenacet OA Hg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,02
fluroxypyr pg/l SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
heptachlor g/l SOP ¢. SAK-24 L1 0,03 <0,003
heptachlorepoxid g/l SOP €. SAK-24 L1 0,03 <0,003
hexachlorbenzen g/l SOP €. SAK-24 L1 0,1 <0,003
hexazinon g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chlorfenvinphos Hg/l SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
chloridazon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chloridazon-desphenyl pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 3 <0,01
chloridazon-methyl-desphenyl g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 3 <0,01
chloridazon - suma metabolit( g/l SOP €. SAK-100 L1 6 3 0
chlorpyriphos g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chlorsulfuron g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
chlorotoluron g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chlorotoluron desmethyl g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
imazalil g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
imidacloprid g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
irgarol (cybutrine) g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,01
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha
Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota

isoproturon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
isoproturon-monodesmethyl g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
isoxaflutole g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Isoxaflutol benzoic acid g/l SOP &. SAK-100 L1 01 <0,01
Isoxaflutol diketonitril pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,01
lindan pg/l SOP ¢&. SAK-24 L1 0,1 <0,003
linuron g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
MCPA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
MCPB pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,02
MCPP (mecoprop) Hg/l SOP &. SAK-100 L1 01 <0,01
mesotrione g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metalaxyl g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metamitron g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metazachlor g/l SOP ¢. SAK-100 L1 35% 0,1 0,0121
metazachlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 35% 5 2,5 0,141
metazachlor OA pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 35% 5 2,5 0,0289
methiocarb g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metolachlor (izomery) pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 01 <0,01
metolachlor ESA pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 35% 6 0,5 0,0355
metolachlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 6 0,5 <0,02
metribuzin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metribuzin desamino g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Metribuzin desaminodiketo g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,1
(DADK)
methoxychlor g/l SOP €. SAK-24 L1 0,1 <0,005
2-amino-4-methoxy-6-methyl-1, g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
3,5-triazine
nicosulfuron g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
oxadiazon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
p,p'-DDE g/l SOP €. SAK-24 L1 0,1 <0,003
p,p-DDT ugl! SOP &. SAK-24 L1 01 <0,003
pendimethalin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
pethoxamid Hg/l SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
pethoxamid ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
prochloraz g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
prometryn g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
propachlor g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Propachlor ESA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
Propachlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
Propamocarb g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
propazin pg/! SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
propiconazol g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Prosulfocarb g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
quinoxyfen (chinoxyfen) g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 0,1 <0,01
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha
Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota
simazin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
tebuconazol g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
terbuthylazin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
terbutylazin-2-hydroxy Hg/l SOP &. SAK-100 L1 35% 01 0,01
terbuthylazin-desethyl g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
terbuthylazin-desethyl-2-hydro pg/l SOP €. SAK-100 L1 01 <0,01
xy
terbutryn g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
thiacloprid g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
thiamethoxam Hg/l SOP &. SAK-100 L1 01 <0,01
Thiencarbazone-methyl g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
tri-allate g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
trinexapac-ethyl pg/! SOP &. SAK-100 L1 01 <0,01
Tritosulfuron g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
suma pesticid. latek bez g/l SOP €. SAK-100 L1 0,5 0,0225
nerelevantnich metabolitd
suma pesticid. latek vC. g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,3383
nerelevantnich metabolit(i
pH - reakce vody SOP &. DV-1 L1 0,10 abs.h{ 6,5-95 7,75
fluoranten g/l SOP €. SAK-23 L1 <0,002
benzo(b)fluoranten g/l SOP €. SAK-23 L1 <0,0005
benzo(k)fluoranten g/l SOP €. SAK-23 L1 <0,0005
benzo(g,h,i)perylen pg/l SOP ¢&. SAK-23 L1 <0,0005
indeno(1,2,3cd)pyren pg/l SOP €. SAK-23 L1 <0,0005
suma PAU(4) g/l SOP €. SAK-23 L1 0,1 0
rtut’ g/l SOP €. SAK-16 L1 1,0 <0,2
selen Hg/l SOP €. SAK-95 L1 20 <1
sirany mg/l SOP €. SAK-30 - ¢ast L1 5% 250 43,1
A

sodik mg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 200 15,9
stfibro pg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 25 <1
teplota vody °C SOP ¢&. DV-22 Vit 5% 8,0-12,0 4,7
1,1,2,2-tetrachlorethen Hg/l SOP €. SAK-21 L1 10 <0,10
1,1,2-trichlorethen g/l SOP €. SAK-21 L1 10 <0,10
chloroform g/l SOP €. SAK-21 L1 20% 30 5,68
bromoform g/l SOP €. SAK-21 L1 20% 0,20
dibromchlormethan g/l SOP €. SAK-21 L1 20% 2,09
bromdichlormethan pg/l SOP €. SAK-21 L1 20% 3,73
trihalomethany pg/l SOP ¢&. SAK-21 L1 20% 50 11,7
1,1-dichlorethen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
cis-1,2-dichlorethen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
trans-1,2-dichlorethen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
1,2-dichlorethen g/l SOP €. SAK-21 L1 0
chlorbenzen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha
Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota

dichlormethan g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
tetrachlormethan pg/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
toluen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
o-xylen g/l SOP &. SAK-21 L1 <0,10
m- +p-xylen pg/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
o+m+p-xylen g/l SOP €. SAK-21 L1 0
ethylbenzen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
styren g/l SOP ¢. SAK-21 L1 <0,10
uran g/l SOP ¢. SAK-95 L1 15 <1
vapnik mg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 40 - 80 29,5
vapnik a hor¢ik mmol/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 2-35 1,07
zakal ZFn SOP &. DV-10 L1 5 <0,50
Zelezo mg/l SOP ¢. DV-14 L1 0,20 <0,02
Metformin g/l SOP ¢. SAK-100 L1 35% 1 0,429
1-H-Benzotriazol g/l SOP €. SAK-100 L1 4 <0,02
5-methyl-1-H-Benzotriazol pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 4 <0,02
1-methyl-1-H-Benzotriazol g/l SOP ¢. SAK-100 L1 <0,02
bisfenol-A g/l SOP €. SAK-100 L1 2,5 <0,05
bisfenol-B pg/l SOP ¢&. SAK-100 L1 <0,05
bisfenol-S g/l SOP ¢. SAK-100 L1 <0,05
PFOA g/l SOP ¢&. SAK-100 L1 <0,01
PFOS g/l SOP €. SAK-100 L1 <0,01
halogenoctové kyseliny (HAA) D pg/l W-HAALMS01 30% 60 1,82
-sumab
halogenoctové kyseliny (HAA) D g/l W-HAALMSO01 30% 2,39
-suma 9
bromchloroctova kyselina D pg/l W-HAALMSO01 <2
(BCAA)
bromdichloroctova kyselina D g/l W-HAALMSO01 30% 0,57
(DCBAA)
dibromoctové kyselina (DBAA) D pg/l W-HAALMS01 <0,5
dibromchloroctova kyselina D g/l W-HAALMSO01 <0,5
(DBCAA)
dichloroctova kyselina (DCAA) D pg/l W-HAALMS01 30% 0,68
monochloroctova kyselina D g/l W-HAALMSO01 <1
(MCAA)
monobromoctova kyselina D g/l W-HAALMSO01 <1l
(MBAA)
tribromoctova kyselina (TBAA) D pg/l W-HAALMS01 <5
trichloroctové kyselina (TCAA) D pg/l W-HAALMS01 30% 1,14
KNK 4.5 mmol/l SOP ¢&. DV-2 L1 5% 1,11
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Protokol o zkouSce €. D 1396/2024 OLK Praha

Poznamky ke vzorku ¢. D 1396 /2024

Poznamka (P): mikroskopicky obraz - abioseston : krystalky, detritus

Poznamka ke stanoveni suma PAU(4): soucet Ctyf stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu,
benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznamka ke stanoveni pH: teplota vzorku 25 + 3 °C, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.

Poznamka ke stanoveni konduktivita: hodnota korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Poznamka ke stanoveni suma pesticidnich latek bez nerelevantnich metabolitd: do souétu nejsou zahrnuty metabolity
Chloridazon-desphenyl, Chloridazon-desphenyl-methyl, Metolachlor ESA, Metolachlor OA, Metazachlor ESA, Metazachlor OA, Alachlor
ESA, Alachlor OA, Atrazin-2-hydroxy, 2,6-dichlorbenzamid, Dimethachlor ESA, Dimethachlor OA, Dimethachlor CGA 369873 jsou-li
stanoveny.

Metolachlor (izomery): suma metolachloru (CAS 51218-45-2) a optického izomeru S-metolachloru (CAS 87392-12-9).

Poznamka ke stanoveni suma metabolitd chloridazonu: soucet stanovenych hodnot chloridazon-desphenylu a
chloridazon-methyl-desphenylu.

Poznamka ke stanoveni suma metabolitll dimethachloru: souéet stanovenych hodnot Dimethachlor ESA, Dimethachlor OA a
Dimethachlor CGA 369873.

Poznamka ke stanoveni trihalomethany: soucet stanovenych hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a
bromdichlormethanu.

Poznamka ke stanoveni 1,2-dichlorethen: soucet stanovenych hodnot cis-1,2-dichlorethenu a trans-1,2-dichlorethenu.

Poznamka ke stanoveni o+m+p xylen: soucet dvou stanovenych hodnot o-xylenu a m-+p- xylenu.

Poznamka ke stanoveni halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 9: soucet deviti stanovenych latek: kyselina monochloroctova, kyselina
dichloroctova, kyselina trichloroctova, kyselina monobromoctova, kyselina dibromoctova, kyselina bromchloroctova, kyselina
bromdichloroctovd, kyselina dibromchloroctova a kyselina tribromoctova.

Poznamka ke stanoveni halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 5: soucet péti stanovenych latek: kyselina monochloroctova, kyselina
dichloroctova, kyselina trichloroctova, kyselina monobromoctova, kyselina dibromoctova.

Soucet pomér( vysledku stanoveni dusiénant déleny 50 a vysledku stanoveni dusitanti déleny 3 musi byt men3i nebo

rovny 1 (vyznamem odpovida NMH).

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 22 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledk( (200 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzorkl v zasobované oblasti urgit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 36 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledkl (40 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzork(l v zasobované oblasti urit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.

Poznamka k parametru Chloridazon-methyl-desphenyl: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky
chloridazon je méné nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru zékal: V pfipadé Upravy povrchové vody by voda vychazejici z Gpravny neméla prekrocit hodnotu 1,0 ZFn.
Poznamka k parametru Dimethachlor CGA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky dimethachlor je méné
nez 0,1 ug/l a suma hodnot nerelevantnich metabolitli dimetachloru méné nez 6 ug/l.

Poznamka k parametru Bisfenol-a: Limitni hodnota NMH plati od 12.1.2026.

Poznamka k parametru Chloridazon-desphenyl: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota materské latky chloridazon je
méné nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru 2,6-dichlorobenzamid: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota kazdé z matefskych latek
(dichlobenil a flupikolid) je méné nez 0,1 ug/I.

Poznamka k parametru Atrazine-2-hydroxy: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky atrazine je méné nez
0,1 u/l.

Poznamka k parametru Metazachlor ESA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota materské latky metazachlor je méné
nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru 1,1,2,2-tetrachlorethen: soucet koncentraci tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmi pfekrocit 10 ug/I.
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Poznamka k parametru Metazachlor OA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky metazachlor je méné nez
0,1 ug/l.

Poznamka k parametru 1,1,2-trichlorethen: soucet koncentraci tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmi pfekrocit 10 ug/I.

Poznamka k parametru Halogenoctové kyseliny (suma 5 HAA): Limitni hodnota NMH plati od 12.1.2026.

Poznamka k parametru Dimethachlor ESA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky dimethachlor je méné
nez 0,1 ug/l a suma hodnot nerelevantnich metabolit(i dimetachloru méné nez 6 ug/l.

Poznamka k parametru Alachlor OA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky alachlor je méné nez 0,1 ug/l.
Poznamka k parametru Dimethachlor OA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky dimethachlor je méné
nez 0,1 ug/l a suma hodnot nerelevantnich metabolit( dimetachloru méné nez 6 ug/l.

Poznamka k parametru Chloridazon suma met: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefskeé latky chloridazon je
méné nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru Alachlor ESA: Limitni hodnota SH plati za predpokladu, Ze hodnota matefské latky alachlor je méné nez 0,1
ug/l.

Pouzité metody
SOP ¢&. SAK-30 - ¢ast A CSN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO 10304-4, CSN EN 1SO 15061, EPA Method 300.1

SOP &. DV-11 CSN EN ISO 7887 - metoda C

SOP ¢&. SAK-3 navod firmy Hach

SOP &. MB I/11 CSN EN ISO 14189

SOP &. DV-9 CSN EN 27888

SOP &. MB I/8 CSN EN ISO 7899-2

W-HAALMSO01 CZs0rD0603182.A (DIN 38407-35)

SOP &. DV-27 CSN 75 7340, CSN EN 1622

SOP &. DV-2 CSN EN 1SO 9963-1

SOP ¢. MB 1/16 CSN EN ISO 9308-1, vysledek je stanoven v KTJ/100ml

SOP &. SAK-95 CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2

SOP &. MB 1/10 CSN EN ISO 6222

SOP ¢&. MB 1/12 CSN 75 7712, CSN 75 7713

SOP ¢&. DV-4 navod firmy Merck, CSN 1SO 7150-1

SOP &. SAK-24 EPA Method 505

SOP &. DV-21 CSN 75 7340, CSN EN 1622

SOP &. SAK-23 CSN EN ISO 17993

SOP ¢&. DV-1 CSN ISO 10523

SOP ¢&. SAK-16 CSN 75 7440

SOP &. DV-22 CSN 75 7342

SOP &. SAK-5 CSN EN 1484

SOP &. SAK-21 EPA Method 524.2

SOP ¢&. DV-23 navod firmy Hach, CSN EN 1SO 7393-2

SOP ¢. SAK-100 EPA Method 536, CSN I1SO 21676, aplikaéni listy firmy Agilent Technologies
SOP &. DV-10 CSN EN ISO 7027-1

SOP &. DV-14 navod firmy Merck
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Zakaznikdm, ktefi se odvolavaji na ¢innost UKKYV, kter4 je pfedmétem akreditace, doporuéujeme pouzivat tento text:

"Zkouseno v PraZskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - Gtvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikaln&-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkougeni pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemni a
odpadni vody, kalli a odpad(, vody z technologickych mezistupiidi (mezioperaéni vody) a vody ke koupani véetn& samostatného vzorkovani a

k rozbortim provoznich chemikalii, zkusebni laboratof ¢. 1247."
Kombinovana znacka ILAC MRA uveden& na Protokole o zkouSce nesmi byt zékazniky dale pouzivana.

Reklamaéni Ih{ta je 1 mésic od realizace zakazky (vydani protokolu resp. predani vysledk( analyz).
---- Konec vysledkové &asti protokolu ----

Priloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku €. D 1396/2024
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PraZské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
UKKYV (zkugebni laboratoF &. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Posouzeni vysledku analyzy vzorku €. D 1396/2024
pfiloha Protokolu o zkouSce ¢. D 1396/2024

Druh vzorku: Pitna voda - vystup z Gpravny / vodojemu

Cislo vzorku: D 1396

Zakaznik: 241100 - 1. stfedisko CS a VDJ
Dablicka 548, 180 00 Praha 8 - Dablice

Datum odbéru: 20.2.2024 9:50

Misto odbéru: Kli€ov stary vodojem |

Odebral: Holec Milan, UKKV

Datum prFijmu: 20.2.2024 10:55

Datum analyzy: 20.2.2024 - 4.3.2024

Rozhodovaci pravidlo pouzité pro posouzeni shody se specifikaci - laboratof nezohledriuje nejistotu méfeni pfi hodnoceni
shody vysledk( s pfedepsanym limitem.

Analyzovany vzorek vody vyhovuje vyhlaSce MZd. €. 252/2004 Sb. v platném znéni ve vSech hodnocenych parametrech.

{
I. \
Datum vystaveni: 4.3.2024 “@‘*“Lﬂh"m
Za spravnost posouzeni odpovida Ing. Véra Smetanova, referent laboratofe - analytik

¢. 1247
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